Anexo VI

Modelo de Certificado de Calibración  propuesto
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

PARTICIPANTE: FL-14-XX
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RESULTADOS  
	Caudal 

L/h
	Acumulado*

L
	Error % Promedio
	Incertidumbre

% ±

	37,5
	10
	
	

	250
	50
	
	

	750
	100
	
	

	1250
	100
	
	

	1750
	100
	
	

	3000
	100
	
	

	5000
	100
	
	


*: Mínimo a acumular


Nota: El informe anterior es sólo una sugerencia en el contexto general; lo que interesa es el informe de resultados que deben  reportar los valores establecidos en el formato propuesta (TABLA  de valores)


MAGNITUD FLUJO LÍQUIDO





Nombre del cliente: Instituto Nacional de Normalización


Dirección: Matías Cousiño 64, piso 6





Nº  certificado: FL-14-XX


Fecha de verificación:


Fecha de emisión del  certificado:





Instrumento: Medidor acumulador volumétrico  


Marca: 


Modelo:


Nº de serie: 


Qn:


Diámetro Nominal: 





Patrón utilizado:


Marca:


Modelo:


Certificado de calibración Nº:


Fecha de Calibración


Emisor del certificado:


Trazabilidad inmediata (quién calibró el patrón)





Temperatura:


Humedad relativa:


Norma o procedimiento utilizado: 

















�
Efectuó:�
Autorizó:�
�



Nombre


�



(Solo Iniciales)�



(Solo Iniciales)�
�



Firma:


�



�



�
�



Cargo:


�
�
�
�



ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL














