ANEXO A
Modelo de reporte de resultados de calibración propuesto en formato Excel
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LABORATORIO: HXX-20-XX
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Respaldo de los resultados:

Se debe adjuntar memoria de cálculo de la incertidumbre incluyendo cada uno de los componentes  considerados en cada punto de medición.

Ejemplo:

	u2[HRp]
	u2  u[δ(t)rep]
	u2  [resolución]
	u2 [δ(HR)hist]
	u2[δ(HR)instb]
	u2 [δ(HR)inho]
	u[δ(%HRp)der]
	UEXP
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Nombre del cliente: Instituto Nacional de Normalización


Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Torres Santiago Downtown N° 7, Piso 16





Código del Laboratorio:


Fecha de calibración:


Fecha de emisión de resultados:
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